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НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ |
V Гбт 29 августа № РЗН 2022/18129

рАЛ,мед5ЙИНр;к6:ей^ '
•А cjtyXQBOH заушный вдз|̂  проводимости на платформе Velox S,

в вариантах исполнения OPN Sj OPN PLAY, RUBY в составе, 
с принадлежностями

. 'Настоящее |)ёгис1рационное удостоверение выдано
А'\*’О тйкрнЯ^|Й ^Д анйя,-^ лУ '
: OOcon_A/S, Kdngdbakken 9,2765 Smorum, Denmark

; Производитель ' - . • ■ .
’̂ОтиконА/С", Дания, -
Oticon A/S, Kongebakken 9,2765 Smerum, Denmark

,Mecmnp : _
! j  см.прилрЖение ' .

} ' Йомер регйс'^ационного досье № РД-41579/33173 от 20.05.2021

' • ' Класс потенцйаль риска применения медицинского изделия 2а ч

■ Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономичОскрй 
деятельности 26.60.14.120 ' /•> '•'•'V--'.-' V ':

а; Настоящее рёгис-фационное удостоверение имеет приложение на 8 листахр.

1И -

i гГ^йказом Росздравнадзора от 29 августа 2022 
:А^пу^ен:о к обращению на территории Российс|юй '

: А Руководитель Федеральной службы
А": цо надзору в сфере здравоохранения А̂.В. Самойлова:
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НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 29 августа 2022 года № РЗН 2022/18129

Лист 1

На медицинское изделие . , '  ̂ ^
Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости на платформе УЙох в̂  в 
вариантах исполнения OPN S, OPN PLAY, RUBY в составе, с принадлежнр^ями,
в.составе:; . - ^ 7л-
L Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости OPN'S 1, ВТЕ РР 13 2;4О:105, 
в ^ с о ^ в е : , ' . • ' :Г .v
t .  Аппарат сл ;^0войзаушный воздушной проводимости OPN S 1, ВТЕ РР 13 2А й 105.
2. .Набор маркёров (синий, красньШ), 7:-

■'3;
4; Контейнер .йлкстикРвый.

бГЙнструмёнт ДЦ1Я чистки аппарата слухового - 1  шт.
7 ; '  '■ ■ '■■■'

; 8.
-.9; Вкладыш универсальный open открытого типа, размеры 5мм, 6мм78мм, 7 ,  
•ТОмм - 40 nfF^jnpH йеббхб^  ̂ v' ' 7': -  ̂ .7"''
;1р1ВкдадьЕш'у^  ̂ bass dome 1 вент, размеры 6мм, 8мм,Д0мм,‘ : . я,;;
12мм - 40гШт7^при необходимости). -  r _ v \

яДТ^Вйтайш 2 вента, размеры 6мм, 8мм,:10шГ,
77■’ •-

?127ВкладЬ1иГ;унй^ размеры 6мм, 8мм, 10мм, 12мм-г4.0 шт;;(прй .
7НеМ^6^ИМреТ^^  ̂ 7: Я
137-Вкладьтш'унйвёрса^ GripTip, правьхй, левьхй, с  вентом7без вент^ 7 .  . 7: -7 
размеры S, L v 4  inT. (при необходимости)/ V : - я ,7 ■;7' /  ' 7- я, - 7
14. Звуковод Corda miniFit аппарата слухового7(0,9; 15З), правьш, левьш, : : ,7 '  .-Д
размеры - 1,0., Ь 2, 3 ,4  - 30 шт. (при необходимости)/ 7 .• .. 77vv7- '7:
15. FM ресивер R12 G2 -  1 шт, (при необходимости). 7 7-7777,7ел77-,77^7,7: 777-77Д’7-.7,

:16,. Батарейка воздушно-цинкового тица, размер 13 (17^45В) -  I уцакрвка и т  
необх6да1у1бсти)7' ■ ' 7:-/ , 7 : - -V':':'- 7'-' .̂-;;;::v'v;77.7-;77-7;-v^
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ФЕД^ЙЛЬНАЯ СЛУЖБА п о  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ'
. (РОСЗДРАБНАДЗОР); ' V--'.

Т 5 ПРИЛОЖЕНИЕ
к РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТЬВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
от 29 августа 2022 года № РЗН 2022/18129

Лист 2

: 5. .Саафетка;для протирки аппарата слухового. , . _
' 6. Йнструмент для чистки аппарата слухового - 1 пгг. . v -y  y - Vv-

-  '7. Программное обеспечение Genie 2 (при необходимости).
- - 8 .  Программное обеспечение «Oticon On» для смартфонов (при необходимости).

- J  -9. В о ад ы щ  универсальный open открытого типа, размеры 5мм, 6мм, 8мм'
-  ̂л^ЯОмм-4 0  щт. (при необходимости).

1 вент, размеры 6мм, 8мм, 10мм,
^ ч712мм- 4.0,inx. (при необходимости).

. - J. Вкладьш! универсальный bass dome 2 вента, размеры 6мм, 8мм, 10мм,
; ';.'^12мм - 40 щт. (при необходимо^^^

Вкладьщ универсальный power, размеры 6мм, 8мм, 10мм, '12мм - 40 шт. (при / '■> 
^;::;/^не6бходимости). , V i > •

;/■ : 13 ̂  Вкладьш универсальный GripTip, правый, левый, с вентом, без вента, :
; • размеры S, L - 4 шт. (при необходимости).

; 14. Звyкoвoд Corda miniPit аппарата слухового (0,9; 1,3), правый, левый,
.размеры - 1,.0,1 ,2 , 3 ,4  - 3 0 шт. (принеобходимости). ' -
15. FM Ресивер R12 G2 -1  шт. (при необходимости).

: '  16. Батарейка воздушно-цинкового типа, размер 13 (U=45B) - 1 упаковка из 6 шт. (при 
; необходимости). - -

- 17. Инструкция по зксплуатации. ' • :
. - III. Аппарат слуховой заушньгй воздушной проводимости OPN S 3, ВТЕ РР.13 2.4G ^

• '=: 1105, в составе: ’ ' -
' ! > 1.'Аппарат слуховой заушный воздуишой проводимости OPN S 3, ВТЕ.РР-13 2.4G 105..
. : : 2."Набормаркеров (синий, красный).: .^Г - \  •'
; г З ^ Ч e x o л ^ я  повседневного использования. : -

-- : 4- Контейнер-.Аластиковьга.
\ ^  ^5ГСалфетаДдля протирки агшарата слухового. V • . - :

:р:‘6. Инструмент для чистки аппарата слухового - 1шт. ^ ; :
-  ';7М1рограммное обеспечение Genie 2 (при необходимости). - - ■ ;

8. Программное обеспечение «Oticon On» для смартфонов (при необходимости). ; 
.. 7- Вкладьцц')ийверсальн open открытого типа, размеры 5мм, 6мм, 8мм, ‘ \  .

7 '7^Ьмм 5 40 шт. (1ф и  необходимости).^^
5 .;40, Вклада>гш универсальнь1й bass dome 1 вент, p a3 M |p ^ f^^ ,’:?^!Kj0MM,

- 77-4;2Мм ; 40:1птДпри необходимости). -7 - •
. ;-:у1 1 2 Вкладь1ш ун bass dome 2 вента,
; ; 512мм - 40 iuT.;^npH необхо

7̂ ]^ководитель Федеральной службы I >5 ''.
-по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова

0104014

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



- и -

Ф.ЕА^РАЛЬНАЯ с л у ж б а  п о  н а д з о р у  б  с ф е р е  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ! Н
. ( Р о е з д Р Ав н Ал з о р ) ' ч , :v: ' Л  ^

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 29 августа 2022 года № РЗН 2022/18129

Лист 3

12. Вьсладыш универсальный power, размеры 6мм, 8мм, 10мм, 12мм - 40 шт. (при :
гнеобходимости).-V ' , .

13. Вкладыш универсальный GripTip, правый, левый, с вентом, без вента, 
р^меры'В, L - 4  щт. (при необходимости).
14. Звуковод Согба miniFit аппарата слухового (0,9. 1,3), правый, левый, 
размеры -1 , 0 ,1 ,2 , 3, 4 - 30 шт. (при необходимости).

: 15. FM Ресивер R12 G2 -1  шт. (при необходимости). , , • V -
ч 16. Батарейка воздушно-цинкового типа, размер 13 (U=45B) - 1 упаковка из 6 шт. (при 
-необходимости).; ' . ‘ ; ,у . ■ ;
17; Инструкция по эксплуатации.  ̂-

- IV rАппарат слуховой заушный воздушной проводимости OPN PLAY 1, ВТЕ РР 13 
2.4G 105; В составе: • ’ ; -  ̂ .. ' ' • .
1: Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости OPN PLAY 1, ВТЕ РР 13 2.4G 

ч Т 0 5 .\;% ч ? '’  ̂ '■ ■ ■ / ...л'
Д. Набор маркеров (синий, красный). -
3. Чехол для повседневного использования. ; у
4. Контейнер пластиковый. , .  ̂ .
5. Салфетка для протирки аппарата слухового. .

/6. Инструмент для чистки аппарата слухового -1  ш т .. Г ’ ' .
7. Программное обеспечение Genie 2 (при необходимости)., ^  .
$. Программное обеспечение <Ю11соп Оп» для смартфонов (при необходимости).- 

: 9. Вкладыш универсальный open открытого типа, размеры 5мм, 6мм,‘8мм, - у ' -
Юмм - 40 шт! (при необходимости).
10. Вкладыш универсальный bass dome 1 вент, размеры 6мм, 8мм, 10мм,
12мм - 40 шт. (при необходимости). У :
П . Вкладыш универсальный bass dome 2 вента, размеры 6мм, 8мм, 10мм,  ̂̂  -!
12мй^40 шт. (при необходимости). Л Y; у

, 12; ВкладьШ1 универсальный power, размеры 6мм, 8мм, 10мм, 12мм - 40 шт. (при^ 
необхсщимостй). .. V \ - у
13. ВададцЩ универсальный GripTip, правь1Й, левь1Й, с вентом, без вента, .1 

' размерь! S, L  - 4 шт. (при необходимости)! . . - , '1  1!
;14. Звуковод C o№ m iniF it аппарата слухового (0,9; 1,3), правый, левый, . -
■- размеры -1 ,  0 ,1 ,2 , 3 ,4 - 3 0  шт. (при необходимости).
. Г5. РМТесйвер R12 G2 -1  шт. (при необходимости).
: 16, Батарейка воздушно-цинкового типа, размер 13̂  
уйёобхЬдимости). ;  ■
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения К Самойлова
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ФЕЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Г ; / - . -:у ;:;|РосздрА В Н А лзор) ..

_  ПРИЛОЖЕНИЕ т ^ Т  Г

к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ

ОТ 29 августа 2022 года №  РЗН 2022/18129
Л ист 4

17. Ййструкцрш по эксплуатации.
V. Аппарат сл^овой  заушный воздушной проводимости OPN PLAY 2, ВТЕ РР 13 2 .40  
105, в составе: :
1 . Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости OPN PLAY 2, ВТЕ РР 13 2 ,40  
105А^У У> . , . ■ _ ■
2. Нйбор, маркеров (синий, красный). : '  -
3. Чехол для повседневного использования.  ̂ .‘у. '
4. контейнер пластиковый. /Г :
•5. С^(|)етка для протирки аппарата слухового.
6. Инструмент для чистки аппарата слухового -1  шт. ,

’ 7.'Программные обеспечение Genie 2 (при необходимости).
8. Программное обеспечение «Oticon On» для смартфонов (при необходимости).'. - у
9. ВкЛадыш универсальный open открытого типа, размеры 5мм, 6мм,.8мм, - •;
10мм  ̂40 шт. (при необходимости). - .
10. В йады ш  универсальный bass dome 1 вент, размеры 6мм, 8мм, 10мм,
12мм - 40 ШТ;, (при необходимости). \  . - , •
11. ВкладЬгш универсальный bass dome 2 вента, размеры 6мм, 8мм, 10мм, -
12мм- 40 шт. (при необходимости). , - .  .
12/Вкладыш универсальный power, размеры 6мм, 8мм, 10мм,

Т 2м м -3 0  пгг. (при
13. В 1̂ _адыш универсальный GripTip, правый, левый, с вентом, без вента, 
размеры S; L - 4 шт. (при необходимости).
14. 3вуков6д Corda miniFit аппарата слухового (0,9; 1,3), правый, левьщ, 
размеры--1, о , 1, 2, 3 ,4  - 30 шт. (при необходимости).
15. ЕМР-есиверК12 G2 -1  шт. (при необходимости). -
16' Батарейка воздушно-цинкового типа, размер 13 (U=45B) -1  упаковка из 6 шт, (при 
необходимости). , . . . . ' -
17; ПнсДрукция по эксплуатации. •
yi.'AjmapaT слуховой заушный воздушной проводимости RUBY 1, ВТЕ РР 13 2.4G 

' 1 0 5 , Ж 0 О с Т а в е ; : ;■ л л З
,1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости RUBY1, ВТЕ РР 13 2.4G 105.,
2 . Набор маркеров (синий, красный).
3. Чехол для повседневного использования.
4. КбНтейнёр пластиковый. . . - .
5. Салфетка для протирки аппарата слухового.
6. Инструмент для чистки аппарата слухового -1 
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения - с Самойлова
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№ РЗН 2022/18129
Лист 5

7. Программное обеспечение Genie 2 (при необходамости).
8. Программное обеспечение «Oticon On» для смартфонов (при необходимости).-
9. Вкладьпп универсальный open открытого типа, размеры 5мм,-бмм^ 8мм, /
10мм.-да шт. (при необходимости). ■-
10. В1<д|4ьпп универсальный bass dome 1 вент, размеры 6мм, 8мй, 10мм, ч ' '  
12мм чЦ6 шт. (при необходимости).
11. В к л ^ п п  универсальный bass dome 2 вента, размеры 6мм, 8мм, 10мм, . V,-
12мм '- '40 шт. (при необходимости).
12. В к я № 1Ш универсальный power, размеры 6мм, 8мм, 10мм, 12мм - 40 шт. (при 
необходимости). ,
13. универсальный GripTip, правый, левый, с вентом, без вента, 
размерЫ-S,: L - 4 шт. (при необходимости).
.14. ЗвуковОд Согба miniFit аппарата слухового (0,9; 1,3), правый, левый, 
размеры -1 ,0 ,  1, 2, 3 ,4  - 30 шт. (при необходимости).
15. FM Ресивер R12 G2 - 1шт. (при необходимости). \ \
16. Батарейка воздушно-цинкового типа, размер 13 (U=45B) - 1 упаковка из 6 шт. (при 
необходимости). ■
17. Инструкция по эксплуатации.
VII. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости RUB.Y:2, ВТЕ PP ,13,2.4G 
105, в сЬставе: ч ’
1. Аппарат слуховой Заушный воздушной проводимости RUBY 2, ВТЕ РР 13 2.4G 105.
2. Набор маркеров (синий, краснь1й).
3. Чехол для повседневного использования. . : . ..
4. Контейнер пластиковый.
5. .Салфетка для протирки аппарата слухового. , чч./: . ;-
6. Инструмент ДЛЯ-чистки аппарата слухового -1  шт.' ч .( >
7. Программное обеспечение Genie 2;(при необходимости). :1 ч ( ч ч ( ч ч
8. Программное обеспечение «Oticon Оп» для смартфонов (при йеобхЬдимости).ч'  ̂ -
9. Biyianbini универсальньгй open рткрьггого типа, размеры 5мм, 6мм, 8мм,
10мм;-40.шт. (при необходимости). .
10. В кй^ьйп универсй  bass dome 1 вент, размеры 6мм, 8мм, Юмм, Ч
12мм;Чдашт. (прйшеб^ .
11. В1€л^ыш  универсальный bass dome 2 вента, раз’
12мм'-да^шт.^ (при необходимости).
12. В кЛ ^тш  универсальный power, размеры 6мм, ]1ьш( (при
необходамрсти).-.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере Здравоохранения А.В. Самойлова
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ФБДЕРАЛЬНЛЯ :СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В. СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
: '  (росздрАВ Н АдзорК '-

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 29 августа 2022 года № МН 2022/18129

Лист 6

Г 13. Вкладйш унйверсалдага QripTip, правый, ^
- '^размеры необхрдимости).

:Й 4 ..3вука|одС М  1,3), правый, левыйу. : '
. размеры:- 1, 0, 1,2, 3, 4 - 30 шт. (при необходимости).

ГЗлГМресйвер R12 G2 - 1шт.:(1фи необходимости). ,, ,  ̂ . ' '
йб.Фатарейка воздушно-цинк^^^ 13 (U=45B) - 1 упаковка из 6 шт. (при

'   ̂ . . .  '
. УЦ1.; Адпар заущнЬ1й воздушной проводимости RUBY 1;-  ̂ -• ',
' В Й У З  2;4.G;8^ ■ ^ ■ : ■ /  ' ; v д ^ - д;

' 1 :& п ар ат  слуховой заушный воздушной проводимости RUBY 1, - t   ̂ '
^  . .

2^Набор Маркеров (Синий, красньШ^ , . ■; у,
3. Чехол для повседневного использования.
4. Контейнернластйковьш. ,

-5 ; Салфетка для протирки аппарата слухового. - , ' X , \  - : . :
":'г 6, Инструмент для чистки аппарата слухового - 1 шт. .
; - 7. Программное-обеспечение Genie 2 (при необходамости). у  ̂

ч- 8. ПрЬтраммнре обеспечение <<Oticon On» для смартфонов (при необходимости).- 
у:;'9.' В.клаЙ>1̂ адниверсш1ьный Open открытого типа, размеры 5мм^ 6мм, 8мм,
' 10Ш1 > 4 0 iniV(принеобходимости). - - ' •
- ЗОЗВюладьпи у т  bass dome 1 вент, размеры 6мм, 8мм, 10мм, - - -
- Л2мм - 40 штЗ(при необходимости). . : "У-  Л'.'-
!: П . ВкЛадьщ уииверсальньщ bass’dome 2 вента, размеры 6мм, 8мм, 10мм,
ч 1 1 2 ^ -;40 шт.-^п^
- 1'2. В1Шад1»щ1 .ун̂  6мм, 8мм, 10мМ^12мМ - 4б ,шт. (при -

V :|(еобходйм6сти}! ч. ч ' - . У ,  ■ ’̂’ д Л'- . :„-у: 1 '-у ''
/ЗЧ З.гШ лг^щ  универс^^^ левый, с вентом, без вента,  ̂' у
с :радмерьг§,Ъу-Дщт;(^при н ер б х о д ^  . -- .> ^
-  l i  ЗвукрврЛ Go'rdamimFit Щ1паратаслухового (0,9; 1,3), правый,-левый, Л
чразмфы тЗ^У;):, 2, 3 ,4  - 30 шт. (при необходимости). , -
( Л5>1?®ГР|9и R12 G2 - Гшт. (при необходимости). ч (  i: > Г - чЛ' =
М  6.&тарейкаДрздушно-цинкового тйпа;:разМер 

Ч-чНеббХОДИМрСТЗ :̂гУ - -'г ' ’’
У Л7Т11нструкция пбдксхшуатацйи.^.^ 

ч IX,’ Аппарат слуховой заушньщ воздушной nj 
• Руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения

1TE13 2.4G.85,B

‘’.Ч. .у
Самойлова
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^5?ФДА!е Р М Ш ]Й  С Л У Ж  С Ф Е Р Е % Р А В О Ш Р ^ Е Н И Я ‘ <
/(ЮСЗЛРАВНАДЗОР) ‘ ■ >. 7V :

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
от 29 августа 2022 года № РЗН 2022/1812?

Листал

составе:
I ̂ 'Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости RUBY 2, ВТЕ 13 2.4G 85. . 
ЗлНабор маркёров (синий, красный).
3.-Чехол для повседневного использования.

'4'.;Контейнер Пластиковый.
З.^алфетка для протирки аппарата слухового. -г.
^. Инструмент для чистки аппарата слухового - 1 шт.

- 7. Программное обеспечение Genie 2 (при необходимости).., .
8. Программное б^спечение «Oticon On» для смартфонов (при необходимости). ' ;
9. Вкладыш универсальный open открытого типа, размеры 5мм,‘6мм, 8мм,
10мм - 40 шт..(при необходимости).
10. Вкладыш зшиверсальный bass dome 1 вент, размеры 6мм, 8мм, 10мм,
Д 2мм - 40 шт..(при необходимости). ■ , :
■11; Вкладьш1 универсальный bass dome 2 вента, размеры 6мм, 8мм, 10мм,

- 12мм-4 0  шт; (при необходимости).
12! Вкладыш универсальный power, размеры 6мм, 8мм, 10мм, 12мм - 40 шт. (при . . '  
необходимости),  ̂'
,13. Вкладыш универсальный GripTip, правый, левый, с вентом, без вента, 
размеры S, L - 4 шт. (при необходимости).
14. Звуковод Corda miniFit аппарата слухового (0,9; 1,3), правый, левый,; 
размеры - 1, о, 1,2, 3, 4 - 30 шт. (при необходимости).
15. FM Ресивер R12 G2 - 1 шт. (при необходамости).
16. Батарейка воздушно-цинкового типа, размер 13 (U=45B) - 1 упаковка из 6 шт.^при, 
необходимости)
17. Инструкция по эксплуатации.
Принадлежности:
1. Крышка батарейного отсека с защитой от непреднамеренного открытия -1  шт. >
2. Крышка-адаптер батарейного отсека -1  шт. . Г I ;  U f
3. Адаптер для звуКовода Corda m in iF it-10 шт. • : - г - ^
4. USB адаптер ВТО 800.
5. Пульт ДУ (Kemote Control 3.0).
6. ТВ адаптер (TV Adapter 3.0}._
7. Беспроводной микрофон ConnectClip.
8. УниверсальньЩ адаптер FM .10.
9. Магнит для телефона - 1 шт.

. LO.'DAI адаптер АР 1000.
Руководитель Федеральной службы 
шо надзору в сфере здравоохранения
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ПО Н М ЗО Р У В  СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ^ ' ^  
, (РОСздРАБНАлзор) ■ . W

r v  ^ ^  ПРИЛОЖЕНИЕ
к РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 29 августа 2022 года № РЗН 2022/18129

■- И . Шнурок для предотвращения утери слуховых аппаратов.
'Д2. Беспроводной микрофон Edmnic.
"Место производства:

.. ,1 ;D G S  Denmark A/S, Tempovej 15, 2750BaIlerup, Demnark.
., 2. DGS Poland Sp^z o.o., ul. Lubieszyriska 59. 42. 72-006 Mierzyn, Poland.

Лист 8

Руководитель Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

*И56Р̂ - * • ‘«Ч

.........

-• 'а Лр . Самойлова

010402г
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